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Хімічний склад та якість харчових продуктів та лікарських препаратів виявляють регулюючий вплив практично на всі системи живого організму, що відповідальні за транспорт, метаболізм,  знешкодження та елімінацію ксенобіотиків. Розвиток сенсорних технологій допомагає вирішувати безліч питань діагностики та моніторингу функціонування живих організмів та об’єктів навколишнього середовища, особливо в області малих концентрацій визначуваних речовин.
Проведено скрінінг ряду ЕАР на основі потрійних металополімерних комплексів (бромпірогалоловий червоний (БПЧ) – полівінілпіролідон (ПВПД) – Мо(VI)) та асоціатів з органічними реагентами (сафранін Т (СТ) – бурштинова кислота (БК), магнезон (МГ) – ціанокобаламін (ЦК)) стосовно: розчинності у мембранному розчиннику (дибутилфталаті), наявності відгуку, динамічного діапазону, крутизни електродної функції (порівняння з теоретичним значенням за рівнянням Нернста), часу життя мембрани, робочого діапазону рН, часу відгуку сенсору, межі виявлення та селективності. Розроблено комплекс потенціометричних сенсорів для аналізу продуктів харчування, лікарських засобів, дієтичних добавок та біорідин (табл.1) та (табл. 2).
Таблиця 1 – Електродно-аналітичні характеристики потенціометричного сенсору для виначення вітаміну В12 
	ЕАР
	рС
	S, мВ/рС
	рН функ-ціонування
	Об’єкт


	Визначуваний

компонент
	xсер±Δx, 

мг/мл
	sr

	МГ– ЦК
	3-8
	58
	4,0-8,0
	В12 розчин для ін’єкцій
	Ціанокобо-ламін
	0,50±0,08
	0,052


Таблиця 2 – Результати визначення вмісту Мо(VI) та БК у зразках харчових продуктів, дієтичним добавках, біорідинах та рослинній сировині (Р=0,95, n=5)

	Визначуваний компонент: Мо(VI), ЕАР: БПЧ–ПВПД–Мо(VI), рС1-8; S=27 мВ/рС; рН 5,0-7,0
	

	Об’єкт
	Капуста
	Яблуко
	Картопля
	Банан
	

	(xсер±Δx),

моль/л, (sr)
	(5,67±0,81) ·10-8

(0,058)
	(6,30±0,72) ·10-8

(0,046)
	(5,32±0,78) ·10-8

(0,059)
	(6,20±0,86) ·10-8

(0,056)
	

	Об’єкт
	БАД «Wellness»
	Цільна кров
	Сеча
	

	(xсер±Δx),

моль/л, (sr)
	(9,62±0,99) ·10-7

(0,051)
	(1,90±0,31) ·10-7

(0,054)
	(1,97±0,27) ·10-8
(0,055)
	

	Визначуваний компонент: БК, ЕАР: СТ-БК, рС 4-7; S=28 мВ/рС; рН 6,0-9,0
	

	Об’єкт
	Дієтична добавка «Еліт»
	Вино червоне
	Квас
	Листя горіху волоського
	

	(xсер±Δx),

моль/л, (sr)
	(1,27±0,09)·10-6
(0,039)
	(9,23±0,85) ·10-7
(0,051)
	(1,38±0,11)·10-5

(0,041)
	(6,35±0,71) ·10-5

(0,043)
	


Експресність вимірів за допомогою потенціометричних сенсорів надає можливості інтенсифікувати роботу при виконанні великої кількості аналізів та скоротити час, необхідний для надання кваліфікованої допомоги, відбраковки неякісного лікарського засобу або продукту харчування.

